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nilMFinFMTIAL 


45 i%t heuxt etnes der with- 


Hilfsmmei der GruflMdiageftfarsc&uftf auf dem 

Cefeiece der SaVieriologie* Virus forschtin^, Metallurgies 


5*.&ka4for*c' iCo.iotd-cb'emie.. . 


M ^ebrjAhrfger Efttwickluniiirbdit wurde ein Gerat 
gei<KaJ?en. das alien Anlorderungen der Eiektronen* 
mikroskofwe encspricbt und dxs sich besonders dur ch 
s^eine einlache Bedienungsweise end seine Betriebs- 
sicherheit auszeicftnet. 


i‘- V E B W E R K F 0 R FERN ME L DEW E $ E N 

; :Jn BERUN-OBER$CHONEWEIDE, OSTE N DSTR. 1 -5 * FERNRUF: 632066 , 632011 
FERNSCHREIBER: HF BERLIN 1302 - ORAHTWORT: OBE RSPREE WE RK BERLIN 
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CONFIDENTIAL 


D«* Elektroatnroikroskop 1st dn 

ik<»9 fiir VttHneObetmb und In mil eincr Club kathode versehen. 

Die j eSa m t e Ante ge best e h c au* dem Mikroskop und der Hocbspannufigsan- 

tage.Die stuferweise oder koftiinuierbch yeranderbare Retriebsspion tmi be- 

trijt max. lOOkV. Die Ver groSerung kann iwischen lOOQfach und ^OOOOfach 

eingestellt werden. Dis Aufkteungsvermogen betragt mlndestens A m/t, 

•r - j » f - -v- . Form gibL. 

In clnern HonUuny* on dcfti ^ - 

slnd das VergrdBerungssystem. die Hochvakuumanlage. die elektrlsche 
Bedlenungstafel, das Spelsegerat fOr die Spulenstrbroe und die Hochspan- 
nungsxufuhrung untergebracht. 

Das VergroBerunjssystefn In siulenformlgem ;A«fba« umfaBt samtllche 
elektrb nenoptlschen Ele mente. sowle die Objekt- und Plattenschleuse. Die 
Ob|ekuchieuse 1st als Hahnkukeiuchieuse gebaut. 

fiir stereoskoplsche Aufnahmen wlrd der normale ObJe^halter gegen 
elnen Stereoobjekthalter. dec um 12= geklppt werden ^ kann. aosgetauscht. 
FOr Beugungsaufnahmen kann der Objektlv- und Projekti v-Polschuh aus 
seiner normaien Lage ohne^ ^ 




5 4 4# &»« b;S ? ** 




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 : CIA-RDP82-00040R000200180001-8 




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/28 
ICIA-RDP82-00040R0002001 80001 -8 


nnNFinFNTiAi 


Hz mit eJnem Gewfnde Verse-hen. um den Zwisthenblld- 
‘ t^iarfidhA-iwdfcariaa a aschrau ben z.u konnen, Dteser erleichteri das Aussuchen 


4#s. im Zn4Mte ru beo^chtenden • Objektbereiches. GleichxeitJg kann 


m&wzh -if* mm-TeikMkg auf dem Zwischenblldschirm die GroBe des 


Zmsxhzftbitets, zu-r genauen Vergro&e'iingsbestimrnung gemessen werden. 


JHt Tubusende befindlkhe Endbildleuchtschirm 1st von auBen bedlenbar 


U.nd.v*trdl ah YerschtaB bei fatografischen Aufnahrnen verwendet. 


Die Pfottenschleuse 1st mUtels elnes Bajonettverschlusses an den Tubus 


angeffonschc, Das Laden und Entladen der Plattenschleuse erfolgt ohne 
Storung des Yakuums, da vor Offnen der Plattenschleuse der Tubus vakuum- 


dicht verschlossen wird, Dies sowohl wle der Plattenwechse! iwlschen den 


elnzeXnen fotograftschen Aufnahrnen erfolgt durch elnen Motorantrleb. 


1m Inter esse elnes gerlngen Gewichtes 1st das Hohlstativ des Mikroskops 


us Lei cht meullg iiB her gest e 1 1 1 . 




. """ ■ m m 
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Uase 


DurchcSrlngen 


1. 4Se 


der Objekte. 

2. Ovrch W>he*e Sescb .»« «*•* S* rin 8 ere E * P<ln 
Uchkeit gegefl St wfeSder vorb*««icfl, * rifereB<i ^ <Jel " * n<lere ? 
duyeh eine Herabmxum. dee V > U " Se " 

.,^Wt Store mpSndlichkert »«- 


J0 f das Vakuum weoijer anspruchsvoll 


el«ktr»smist:h« System. 

4. Oufft Uft«inbf«ckt W' lk,n ko.tb»f« Etnb»ut«ll« 

l 

k.„. * ,e ” ih " 


sculen jeUefert werd«n 


entf&llt elne 


6. Ourch das Kobe Vergrdfleruagsvermogea 

doUsche NachvcriroBerunf. 
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CONFIDENTIAL 


i»fecfo£r; Zm .dim Elektr onenmtVrmkop kdnnen Ytimsth ***** 

>un| rrrlEjeicfert’ werden: 

e 3 ne komplett e • • .Foli en *i efiei/i rich tu a*., eln Hilfsmi'kTOskop i.ur Hichver- 
*rd0eraog trn VerfuJc/ifs 5 : 1, *ow*e • £r»cxkat Okjekttr**erfcle»4eo 
”'und E/mxrchren, 


(Oicliffgsle t^Dalen: 


VergroB crung bis SO OOOfach. 

■ ■ ■■■'.■' t * : i 

Auflcwungsver mogen 4 ra/t \ vf Q 0 o ooq mm j 

' ' • • . ii ; ' 

NetzaruchluG 220 Y Wechselstram 
Iclstungsaufnahme 4 kW 


'INikroskop: 


Grundflache 1,20 m Krelsfiache 
Gewicht ca. 700 kg 

HochspannungsglelcKrlchtcr: 

Hohe 1.5 m 
Grundflache 2x1,5 m 
Gewicht ca, 1.7 t 


Waren-Nummer: 36 47 74 00 


Anderungen am Gerat bleiben vorbehalten. 


VEB WERK FOR F E R M M E l D E W E S E H 
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